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VIGILANCIA DE ENTEROCOCO RESISTENTE A VANCOMICINA 
  Actualizado en Julio  2019 por TM. Ma Patricia Vega U. 

Revisado y Aprobado por TM Tomás Sánchez P.  
Código del Examen : 1701 
   
Nombres del Examen : Búsqueda de Enterococo resistente a vancomicina (van A/van B).  
   
Laboratorios de Procesamiento : 

Laboratorio Días de Procesamiento 
Plazo de Entrega de 

Resultados 

Laboratorio CMSJ 
Microbiología 

Lunes a Domingo 3- 5 días. 

 

   
Preparación del Paciente  : No requiere preparación 
   
Muestra Requerida  : Hisopado rectal (De elección)/ o deposición. En medio de transporte Stuart. 
        
Estabilidad de la Muestra  : 

Muestra 
Tº Ambiente 
(20 - 25 ºC) 

Refrigerada 
(2 - 8 ºC) 

Congelada 
(-20ºC) 

Deposición 
(en medio de 
transporte) 

24 hrs. 5 días No aplica. 

 

      
Condiciones de Envío al Laboratorio 
 

: *Dentro de Santiago y en el día 
Deposición : Ambiente SI /Refrigerada SI/Congelada NO 

(en medio de transporte)  
 

*Desde fuera de Santiago    
 Deposición : Ambiente SI /Refrigerada SI/Congelada NO 

(en medio de transporte)  
*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra. 

   
Método Utilizado : Siembra bacteriológica. Identificación bacteriana y susceptibilidad. 
   
Intervalos de Referencia  : Negativo. Para Enterococcus resistentes a vancomicina. 
   
Valor Crítico  : No aplica.  
   
Parámetros de Desempeño : No aplica. 
   
Información Clínica  : La rápida detección de Enterococcus resistente a vancomicina permite tomar la 

decisión de mantener o no al paciente en aislamiento.  
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